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 2020 יוניב 28
 "פ, תשתמוזב 'ו

  לכבוד:
 המכרזמשתתפי 

 
 ס"ביה עבור במטופלים לטיפול דנטליות יחידות והתקנת לאספקה 2020/5' הס' מס פומבי מכרזמכתב הבהרות להנדון: 

 אביב תל באוניברסיטת גולדשלגר ש"ע שיניים לרפואת

 

 מענה לשאלות הבהרה

 
הליך  שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1

 שבנדון: מכרזההבהרות, ב
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

1.  17 3.2.1 

“Cabinet 

assembly shall be 

made of durable 

material with the 

surface resistant 

to long- term use 

of chemical 

disinfectant” 

האם הכוונה לספק ארון לכל יחידה 
 דנטלית?

האוניברסיטה מבהירה כי 
לספק ארון לכל אין צורך 

 יחידה דנטלית

2.  17 4  

בסיור  –תבור בין הכסא לארון 
הדנטלי  במרפאות ראינו כי היוניט

מחובר באמצעות שרוול לארון. 
האם באחריות המציע לחבר בין 

 היוניט הדנטלי לארון?

על המציע לחבר בין היוניט 
הדנטלי באמצעות שרוול 

 לארון התשתיות.

3.  17 3.2.7 

“For each dental 

unit, there must 

be 1 pairs of 

quick connectors 

for compressed 

air and water”. 

איזה סוג חיבורים מהירים על 
 מדובר?

על היחידות הדנטליות 
המוצעות להיות בעלות 

, חיצוני  חיבור לסקיילר
 Imperialכגון חיבור מהיר 

וחיבור אויר סטנדרטי 
 שיהיה שונה מחיבור המים

4.  18 5.2 

"All instruments 

in the Dentist 

Element must be 

operated by 

compressed air, 

and must be able 

to accommodate 

existing 

handpieces and 

motors currently 

in use (Kavo, 

NSK).” 

האם מדובר על מנועי אויר בלבד או 
 מנועים חשמליים?

האוניברסיטה מבהירה כי 
ות על היחידות הדנטלי

המוצעות להיות בעלות 
 מנועי אויר בלבד

5.  18 5.3 

Each dental unit 

must be supplied 

with a suction 

arm or holder 

with a tilt-up and 

-down suction 

hose holder. 

צמוד למרקקה או  מתלה הסקשיין
זרוע מודולרית שניתן להזיזה 

בהתאם לצרכי העבודה. כמו כן, 
קיימים מנגנוני בטיחות בכסא 
שמונעים נזק או שבירה בהזזת 

הכסא של המטופל. האם זה מהווה 
 ?5.3פתרון לרשום בסעיף 

על מתלה הסקשן להיות 
בעל זרוע מודולרית עם 
מנגנון בטיחות עצמאית 
ללא תלות במנגנון 

 הבטיחות של הכסא.
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6.  19 6.2 (a) 

The dental light 

should be 

mounted to the 

bench and satisfy 

all features below. 

Bright white 

LEDs, 40 ,000 

hour-rated 

Light temperature 

5000K 

 ,Bright white LEDsרשום "
40,000 hour-rated," 

האם מדובר באורך החיים של 
-שזאת טעות והכוונה להמנורה, או 
LUX ?)עוצמת האור( 

האוניברסיטה מבהירה כי 
מדובר באורך החיים של 

 המנורה.

7.  19 6.2 (a) 

The dental light 

should be 

mounted to the 

bench and satisfy 

all features below. 

Bright white 

LEDs, 40 ,000 

hour-rated 

Light temperature 

5000K 

? האם benchמה הכוונה במילה 
הכוונה שהמנורה תהיה מותקנת על 

היוניט או במקום אחר? זה לא 
 ברור.

 2נספח א' ונספח ו' ורא
 מעודכנים.

 
נספחים א' מצורפים בזאת 

יש לצרף המעודכנים.  2ו'-ו
להצעה המוגשת את 
הנספחים המעודכנים 
שמצורפים למכתב 

 (.4-16הבהרות זה )עמודים 

8.  19 7.3 

Monitors should 

be adjustable for 

height and 

angulation for 

optimum viewing 

by individual user 

מה בדיוק הדרישה לגבי החיבור של 
 המסך?

האם גם הזווית וגם הגובה חייבים 
 להתכוונן?

חיבור המסך ביחידות 
המוצעות יהיה חייב 

 להתכוונן בזווית 

9.  33 10.2 

An amlagm 

separator and a 

liquid separator 

should be 

installed in each 

unit 

רשום שיש לספק מפרד אמלגם 
 ומפריד נוזלים

לכל יחידה דנטלית. אנו מציעים 
להתקין יחידות הפרדה מרכזיות 

עבור כל היחידות הדנטליות, הדבר 
 יוזיל משמעותית את העלויות.

אין מניעה להתקין יחידות 
הפרדה מרכזיות עבור כלל 
היחידות הדנטליות, אולם, 
על המציעים להביא 
בחשבון כי בבית הספר 
ישנה כיום מערכת סקשן 

 מרכזית יבשה. 

10.     
במסמכי המכרז  –מפריד אמלגם 

אין התייחסות לחלק זה. האם 
 עלינו לכלול חלק זה בתמחור?

על המציע לכלול את מפריד 
האמלגם כחלק בלתי נפרד 

 בתמחור הצעתו.
 

מענה לשאלת  ובנוסף, רא
 לעיל. 9הבהרה מס' 

11.  34 
12.2 

(a) 

Bright white 

LEDs, 30,000 

hour-rated 

רשום שוב לגבי המנורה הדנטלית 
, סעיף 19עמוד  )צויין גם בנספח א'
6.2,) 

 40,000אבל בנספח א' רשום "
hour-rated'רשום  2" ובנספח ו

"30,000 hour-rated" 
איזה הוא הנכון, והאם שוב הכוונה 

( או אורך החיים של LUXלעוצמה )
 המנורה?

על המנורה ביחידה 
הדנטלית המוצעת להיות 

 שעות. 40,000באורך חיים 
 

נספחים א' מצורפים בזאת 
יש לצרף המעודכנים.  2ו'-ו

להצעה המוגשת את 
הנספחים המעודכנים 
שמצורפים למכתב 

 (.4-16זה )עמודים הבהרות 

נספח  59  .12
 ט"ז

 חשבון פרטי טופס
 המציע של בנק

 הזוכה

האם עלינו להביא את המסמך 
חתום רק לאחר הזכייה או האם 

עלינו להביא אותו חתום כבר 
 במועד הגשת המכרז?

יהיה למלא את המציע על 
הנספח האמור ככל ויוכרז 

 כזוכה.
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 כללי  .13
לא מצוין במכרז באף מפרט האם 

דרישה למרקקה ביחידות יש 
 הדנטליות

האוניברסיטה מבהירה כי 
יש דרישת חובה למרקקה 

 ביחידות הדנטליות.
14.  

17-19 

 הודעה מטעם האוניברסיטה
בנוסף לכלל השינויים האמורים אשר נעשו בשאלות ההבהרה לעיל, בוצעו שינויים נוספים בנספח 

 המפרט הטכני למכרז.
 

 דוגמאיסומן ברקע צהוב:  שהוספוכל סעיף/מילה/אות 
 

 דוגמאיסומן באמצעות קו אמצעי וברקע אדום:  שהושמטוכל סעיף/מילה/אות 
 

15.  

32-35 

 הודעה מטעם האוניברסיטה
בנוסף לכלל השינויים האמורים אשר נעשו בשאלות ההבהרה לעיל, בוצעו שינויים נוספים בנספח 

 למכרז. 2ו'
 

 דוגמאיסומן ברקע צהוב:  שהוספוכל סעיף/מילה/אות 
 

 דוגמאיסומן באמצעות קו אמצעי וברקע אדום:  ושמטשהוכל סעיף/מילה/אות 
 

 

 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .2

  בדיוק. 12:00עד השעה  202013.07. המועד האחרון להגשת הצעתו הינו, להזכירכם .3

 במסגרת ההצעה שתוגש, יש להגיש את הנספחים המעודכנים הבאים: .4

 המפרט הטכני -א' נספח.4.1

 למכרז האיכות בחינת בדרישות ידו על המוצעת הדנטלית היחידה עמידת לגבי המציע אישור -2נספח ו'.4.2
 השירותים ומפרט

 
, , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .5

  ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה. וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן
 

 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים

 
  

 בברכה,           
 

 משה איטח
 מזכיר ועדת המכרזים
 אוניברסיטת תל אביב
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 א' למכרזנספח 

 *** מעודכן*** 

 המפרט הטכני ומפרט השירותים

במסמך זה  2"( צריכה לעמוד בדרישות המפורטות בסעיף היחידה הדנטליתכל יחידת דנטלית )להלן: " .1
 להלן שהינן דרישות חובה.  2להלן. חובה עליה לעמוד בכל הדרישות המפורטות בטבלה בסעיף 

 

הצעתו של מציע שהיחידה הדנטלית המוצעת על ידו אינה עומדת בכל דרישות החובה המפורטות במסמך 
זה, תיפסל. מובהר שאם אף מציע לא יעמוד בתנאי חובה )אחד או יותר( שנדרש/ו במפרט, תוכל ועדת 

 המכרזים לבטל את תנאי החובה הנ"ל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 .Dental unitבאנגלית היא: במסמך זה יחידה דנטלית 

 
 להלן פירוט הדרישות מהיחידה  הדנטלית שתסופק ע"י המציע הזוכה: .2

 
 (/MUSTחובה )
 ( OPTIONALרצוי )

 מס"ד דרישה

enable evaluation of the space and  to Dental units shall require (MUSTחובה )
optimal maneuver of the user. 

 

1. 

 (MUSTחובה )
 
 

 (MUSTחובה )

Each dental unit shall provide upper delivery of a minimum of four 
(4) instruments. 
 
Upper delivery (over the patient) unit is mandatory. 

 

2. 

Workstation furniture 3. 

 (MUSTחובה )
 

Dental unit should be resistant to chemicals and impact 
damages 

3.1  

The dental unit should be fit for the purpose intended and include the follow: 
 

3.2  

 Cabinet assembly shall be made of durable (MUSTחובה )
material with the surface resistant to long- term 

chemical disinfectant of use 

3.2.1   

 The dental unit shall be painted with a surface  (MUSTחובה )
coat that is impact and abrasion resistant, or with 
equivalent finish, and is fire retardant 

3.2.2   

  The working tops shall be permanently sealed (MUSTחובה )
 

(a) 3.2.3   

 preferably seamless, for protection from (OPTIONALרצוי )
cleaning and disinfectant solutions. 

 

(b) 

 (MUSTחובה )
 

It must be easy at each to regulate the air and 
water when necessary 
 

3.2.4   

 (MUSTחובה )
 

The filters and any other regularly serviceable 
items must be easily accessible 

3.2.5   

 (MUSTחובה )
 

The operator module, dentist and assistant 3.2.6   
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inclusive, must be able to operate the following 
facilities: 3-in-1 syringe, air rotor (with fiberoptic 
illumination), a high speed handpieces (with 
fiberoptic illumination), scaler ,HVE suction tube. 

 For each dental unit, there must be 1 pairs of quick (MUSTחובה )
connectors for compressed air and water. 

3.2.7   

Optional( Th(רצוי  ere  should be 2 USB outlets that are connected 
to a thin-client PC  and an internet outlet(RG 45) to be 
mounted/installed at each dental units especially 
for digital scanner 

3.2.8   

suction system Dry Centralized 
The School will provide the conduits (only) for the control cables; and will be responsible 
for laying down the cables where appropriate according to a specified template provided 
by the participant. 

4. 

 (MUSTחובה )
 

All dental units must be supplied with suction, via connection 
to the dry suction system. A coarse filter for Dental unit 

4.1  

 (MUSTחובה )
 

Suction hoses must be supplied with an integrated activation 
switch so that suction is automatically activated when the 
suction hose is lifted from the holder. 

4.2  

 Suction hose fittings (both high- and low-volume suction (MUSTחובה )
hose) should be easily detached from suction hoses, easy to 
dismantle, clean and disinfect. 

4.3  

 (OPTIONALרצוי )
 

Suction hose fittings should not contain void areas that are 
inaccessible to disinfection procedure. 

4.4  

 (MUSTחובה )
 

Suction system components should be resistant to chemical 
disinfectant degradation following prolonged use. 

4.5  

 (MUSTחובה )
 

Suction hose fittings should be able to withstand repeated 
processing through a washer Disinfector  disinfector and 
subsequent steam sterilization at 135 0C . 

4.6  

 (MUSTחובה )
 

Suction hoses should be removable with quick connectors and 
the quick connectors should be robust and suitable for regular 
detachment/ reattachment. 

4.7  

 (MUSTחובה )
 

The composition of all unit materials, components and tubing 
that is contacted by suction system disinfectant should not 
show adverse effects following long-term exposure to suction 
system disinfectant. 

4.8  

Dental unit .5 

 The School will consider only if 20% units will be fixed but flexible (MUSTחובה )
(right/left) units 

 

5.1  

 at least 20% of the dental units must be capable of right- and (MUSTחובה )
left-hand function. 
 
An amlagm separator and a liquid separator should be installed 
in each unit 

5.2  

Equipment for Dentist 6 

 The "Dentist Element" of each dental unit must be able to (MUSTחובה )
hold a minimum 4  instruments with automatic selection: 

6.1  
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high-speed air rotor; low-speed  air motor, scaler and 3-in-1 
syringe and must be an upper delivery unit. 

 All instruments in the Dentist Element must be operated by (MUSTחובה )
compressed air, and must be able to accommodate existing 
handpieces and motors currently in use (Kavo, NSK). 

6.2  

 Each dental unit must be supplied with a suction arm or (MUSTחובה )
holder with a tilt-up and -down suction hose holder. 
 

6.3  

 All units must operate independently allowing maintenance (MUSTחובה )
to be carried out on one unit while all others can operate. 
 

6.4  

 The existing handpieces (brand: Kavo and NSK) currently in (MUSTחובה )
use will continue to be deployed in the dental clinics. Any 
attachment or adaptor required to operate these at the new 
workstation must be taken into consideration and must be 
supplied 

6.5  

 Dental light and Operator stool 7 

 (MUSTחובה )
 

Clinical dental lighting should be provided at each dental unit. 
The light must be LED and comply with local Israeli 
requirements for electrical safety 

7.1  

 (MUSTחובה )
 

The dental light should be mounted to the bench and 
satisfy all features below. 
 
Bright white LEDs, 40 ,000 hour-rated 

 
Light temperature  5000K 

 

(a) 
 

7.2  

 Light intensity is adjustable  (b) (OPTIONALרצוי )

 (MUSTחובה )
 

Standard operator stool, designed for students should be 
provided and included. 

7.3  

Thin Client PCs and monitors 
The School will provide a thin-client PC (with a Gigibit Ethernet port, Freshboot 
Technology, Windows 10 operating system or later, USB Keyboard and    Mouse 

8 

 (OPTIONALרצוי )
 

LCD Flat Panel Monitors at least 17" wide with selectable 
inputs, for each dental unit for viewing digital 
radiographs/scanned teeth etc. will be provided by the 
suppliers. 

8.1  

 (MUSTחובה )
 

The supplier will be responsible to mount the monitors. 8.2  

 (MUSTחובה )
 

Monitors should be adjustable for height and angulation for 
optimum viewing by individual user. 

8.3  

 
 עמדה המותאמת לימין/שמאל .3

כי מס' יחידות דנטליות אשר יוזמנו על ידה יהיו בעלות אפשרות עבודה  האוניברסיטה תדרוש מהמציע
ימין/שמאל. במקרה בו תזמין האוניברסיטה יחידות אלו, על המציע יהיה לספק את היחידה על כלל מפרטיה 

 לעיל בתוספת האפשרות לימין/שמאל.
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  :(compressed airחיבור למים, חשמל, ואוויר דחוס ) .4
היחידות  54במרפאה בה יותקנו היחידות הדנטליות שיוזמנו מהמציע הזוכה, יש חיבור מרכזי של  .4.1

(. על המציע הזוכה לבצע את החיבור compressed airהדנטליות הקיימות למים, חשמל, ואוויר דחוס )
( ולמערכת compressed airשל היחידות הדנטליות שיוזמנו ממנו ל: מים, חשמל, אוויר דחוס )

 ". היבש ה"סקשן
 

Electricity, compressed air, water supply and the HPV will be extended by the School to an  
interface or Junction hub, to which the supplier is responsible to make the connection and  
installation necessary for the dental units. The Suppliers will be asked to provide a template 
of services required at this junction      hub. The cable containments situated in the flooring of 
the dental clinics, required for the I.T. and AV      requirements will also be provided by the 
School. 

 

  יות והדרכה:אחר .5
( חודשים מיום התחלת 60לכל היחידות הדנטליות  תינתן ע"י המציע הזוכה אחריות של ששים  ) .5.1

 "(.תקופת האחריותהשימוש בהם ע"י האוניברסיטה )להלן: "
( חודשי האחריות תחל רק לאחר אישור התקנה סופי אשר יתקבל מאת מנהל 60תחולת ששים ) .5.2

 על הסכם ההתקשרות בין הצדדים. המרפאות ואשר יוגדר במעמד חתימה
בתקופת האחריות המציע הזוכה יתקן לכל המאוחר תוך יום עסקים אחד ממועד פניית האוניברסיטה  .5.3

על חשבונו וללא עלות כלשהי לאוניברסיטה כל פגם ו/או נזק שלא נגרם כתוצאה משימוש ביחידה 
 ה בכתב. הדנטלית או ברכיביה המנוגד להוראות היצרן שנמסרו לאוניברסיט

ככל שלא ניתן לתקן את הפריט, יחליף המציע הזוכה על חשבונו את הפריט בפריט חדש ומקורי שלא  .5.4
 נעשה בו כל שימוש.

 בכל מקרה יתחייב המציע לא להשבית יחידה דנטלית מעבר ליום עסקים אחד. .5.5
 להלן. 8בתקופת האחריות המציע הזוכה יתן לאוניברסיטה תמיכה ושירות כמפורט בסעיף  .5.6
: במסגרת האחריות המציע הזוכה יספק לאוניברסיטה הדרכה מקצועית באוניברסיטה. הן הדרכה .5.7

לצוות המורים והן לצוות הטכני תוך השתתפות במספר הפעלות ראשוניות על מנת להבטיח שימוש 
 ואחזקה נכונים של היחידה הדנטלית המוצעת.  

במייל מנציג האוניברסיטה או מועד  ימים ממועד קבלת דרישה להדרכה 7מועד ההדרכה יקבע עד  .5.8
 מאוחר יותר במידה ואושר ע"י נציג האוניברסיטה. כמו כן המציע הזוכה ייתן מענה טלפוני לשאלות. 

 

 ספרות מקצועית: .6
יחידות לכל מרכיבי  2בשפה האנגלית בכמות  דיגיטליהמציע הזוכה יספק על חשבונו : ספר הפעלה  .6.1

יחידה  1בשפה האנגלית בכמות  service manualת דיגיטלי מסוג היחידה הדנטלית המוצעת, וספר שרו
 לכל מרכיבי היחידה הדנטלית המוצעת. 

 

 כלים לביצוע תחזוקה שוטפת ותיקונים קלים: .7
המציע הזוכה יספק על חשבונו לפחות סט אחד של כל הכלים הנדרשים לתחזוקת היחידה הדנטלית  .7.1

 קלים שניתן לבצעם ע"י המשתמש.המוצעת על כל רכיביה, ולשם ביצוע תיקונים 
 

 :תמיכה ושירות .8
על המציע לצרף להצעתו פירוט של התמיכה והשירות הניתנים על ידו וזמני התגובה לקריאת שירות  .8.1

 ומחירים.
התמיכה והשירות יהיו כפי שפורט על ידי המציע בהצעתו אך כל תיקון יבוצע לכל המאוחר תוך יום  .8.2

בכל מקרה יתחייב המציע לא להשבית יחידה דנטלית מעבר יטה. עסקים אחד ממועד פניית האוניברס
 ליום עסקים אחד.

 בתקופת האחריות התמיכה והשירות יינתנו ללא תשלום. .8.3
ככל וקיים תיקון שבעקבותיו לשלוח חלק פגום לתיקון בחו"ל, כלל עלויות התיקון )לרבות משלוח  .8.4

 החלק הפגום( יהיו על חשבון המציע.
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  :טליותהזמנת היחידות הדנ .9
הזמנת היחידות הדנטליות תיעשה באמצעות הזמנת רכש בכפוף לכך שהמציע הזוכה ימלא את כל  .9.1

 התחייבויותיו. 
 

 דוגמת הזמנת רכש מצורפת כנספח י"ד למכרז. .9.2
 

 אספקה: .10
המוצרים המוזמנים ע"י האוניברסיטה יסופקו לאוניברסיטה ע"י המציע הזוכה ללא כל חיוב נוסף  .10.1

 המפורטת בטופס הצעת המחיר )נספח ב'(.מעבר לתמורה 
 

 ימי עסקים מיום קבלת הזמנת הרכש ע"י המציע הזוכה.  30האספקה תבוצע לכל המאוחר תוך  .10.2
 

האוניברסיטה מבהירה כי על מנת לאפשר התקנה יעילה של היחידות, על הספק יהיה לספק את 
 רפואת שיניים.היחידות בהדרגה בהתאם לתיאום מראש ובכתב מול נציגי הפקולטה ל

 

 ( מיום אספקת המוצר.1התקנת היחידה הדנטלית תתבצע לא יאוחר מיום עבודה אחד ) .10.3
 

האספקה תבוצע ישירות ליחידה המזמינה באוניברסיטה, בתיאום טלפוני שיבצע המציע הזוכה עם  .10.4
 היחידה המזמינה.

 

ופקים, כמות ותאריך. למשלוח תצורף תעודת משלוח, עליה יצויין מספר ההזמנה, פירוט הטובין המס .10.5
תעודת המשלוח תינתן ליחידה המזמינה במועד האספקה והיא תאשר בחתימתה את קבלת הטובין 

 המפורטים בתעודת המשלוח. 
 

בכל מקרה בו יתגלה, כי סופקו מוצרים פגומים או בניגוד לאמור במסמכי המכרז, יאסוף המציע  .10.6
על חשבונו וללא כל עלות לאוניברסיטה. ההחלפה הזוכה את המוצר הפגום ויחליפו במוצר תקין וזאת 

בכל מקרה יתחייב המציע לא להשבית  יום ממועד קבלת ההודעה על המוצר הפגום. 30תיעשה תוך 
 יחידה דנטלית מעבר ליום עסקים אחד.

 
  התמורה ותנאי התשלום: .11

קת המוצרים נספח ב' למכרז, ובכפוף לאספ -התמורה למציע הזוכה הינה כמפורט בהצעתו הכספית  .11.1
 וכמפורט בהסכם ההתקשרות נספח ח' למכרז.

 

 נספח ח' למכרז. -תנאי התשלום הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות  .11.2
 

 : איש קשר מטעם האוניברסיטה .12
איש הקשר מטעם האוניברסיטה המוסמך להיות בקשר עם המציע הזוכה בתקופת ההתקשרות בכל  .12.1

 מי מטעמו., או ד"ר ערן דולבהנוגע לאספקת המוצרים הינו 
 

 : איש קשר מטעם המציע הזוכה ושעות עבודה של המציע הזוכה .13
המציע הזוכה ימנה איש קשר לעבודה מול האוניברסיטה בכל הקשור להספקת המוצרים ומתן  .13.1

כתובה ו/או בע"פ  בתקשורת ישירה,וכיו"ב לבירורים השירותים. איש הקשר יהיה זמין להזמנות ו
– 17:00ה' בשעות  –סלולארי בימים א'  טלפוןדואר האלקטרוני וכולל באמצעות ובפרק זמן קצר 

08:00. 
 

 אי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי המפרט: .14
התקשרות הלהוות עילה לסיום  היכול ,מובהר ומודגש שאי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט זה .14.1

 הבלעדי של האוניברסיטה. ל פי שקול דעתהעוהכל 
 

 :(SLA) שירות אמנת .15

, לאספקה עדיפויות וסדרי מדיניות להגדרת, המזמינה, האוניברסיטה בידי כלי היא השירות אמנת .15.1
 .המכרז תנאי לקיום הזוכה על פיקוח ולביצוע



 

______________________________________________________________________________________ 
 14מתוך  9עמוד 

      _________________________ 
                                                                                                               ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקורות מדגמיות ו/או בדיקות מדגמיות, מעת לעת,  .15.2
 ההתקשרות ולספק לא תהיה כל טענה בגין כך.לצרכי בדיקת עמידת הספק בדרישות המכרז וחוזה 

 

 :מוסכמים פיצויים .15.3
 מן ייגבו, בטבלה להלן המוגדרות השירות וברמות השירות באיכות יעמוד לא והזוכה במידה .15.3.1

 ;מטה בטבלה מראש וכמוסכם כמופיע מוסכמים פיצויים הזוכה
 

 בחתימה מחשבונית קיזוז של בדרך ויעשה יכול האוניברסיטה י"ע מוסכמים פיצויים מימוש .15.3.2
 שבידי הביצוע ערבות חילוט י"ע או/ו המזמינה מטעם חתימה מורשה של ואישור

 .דין כל עפ"י או/ו האוניברסיטה
 

 לה המגיע אחר סעד קבלת מהאוניברסיטה למנוע כדי בטבלה המפורט המוסכם בפיצוי אין .15.3.3
 .הסכם או דין עפ"י

 

 :שירות בתקני עמידה אי על קנסות מנגנון .15.3.4

 גובה הפיצוי הכספי רמת שירות נדרשת מרכיב

 מועדי אספקה
ימים מיום  30תוך ב אספקת היחידה

 קבלת הזמנת הרכש אצל הספק
 המשלוח מעלות₪  1,000 בסך קנס
 המשלוח לכל איחור יום כל בגין

 המוצרים 
 המסופקים

 מהמוצרים שונים מוצרים אספקת

 בלויים מוצרים או/ו זה במכרז שאושרו

 ם.פגומי או/ו

 ללא המשלוח ייאסף ע"י הספק 
 לא וההזמנה לספק תמורה
 .במועד שסופקה כזו תחשב

 בגין לספק תמורה תשולם לא 
  המשלוח

 2,000  ₪יקוזז המשלוח כל מסך 
 לספק מהתשלומים

התקנת היחידות 
 הדנטליות

התקנה היחידות שסופקו בתוך יום 
 ( ממועד האספקה1עסקים אחד )

 עבור כל יום שהיחידה לא₪  500
 הותקנה

 תמיכה ושירות
אי עמידה בתמיכה והשירותים כפי שצרף 

 לעיל   8המציע להצעתו ועפ"י סעיף 
 על כל מקרה.₪  1,000קנס בסך 

 

 :ההתקשרות להפסקת יסודיות הפרות .15.4
 הסכם את לבטל רשאית האוניברסיטה תהא לעיל המפורטות בדרישות יעמוד לא והספק במידה

ט חילו תוך לרבותפק, הס עם יחסיה את ולסיים, והבלעדי המוחלט דעתה לשיקול בהתאם, ההתקשרות

 .דין כל עפ"י לאוניברסיטה העומד אחר אמצעי כל או/ו הספק שמסר הבנקאית הערבות
 

 אמנת של יסודית הפרה המהווים השירות ברמת עמידה אי של המדדים מוגדרים שלהלן בטבלה

 הקנסות כל לרבות( מיידית הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק לאוניברסיטה זכות המקנה השירות

 :(לעיל המפורטים

 

 חריגה מרמת השירות הנדרשת רמת שירות נדרשת מרכיב
תקופת 
 מדידה

 מועדי אספקה

תוך ב אספקת היחידה
ימים מיום קבלת  30

הזמנת הרכש אצל 
 הספק

 ר, יות או עבודה ימי 3 של חריגה

 .מהמשלוחים 10%-מ ביותר
 רבעון
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 המוצרים 
 המסופקים

 שונים מוצרים אספקת
 שאושרו מהמוצרים

 מוצרים או/ו זה במכרז

 ם.פגומי או/ו בלויים

של  השלישי מהאירוע החל
 שונים מוצרים שליחת

 שאושרו מהמוצרים

 בלויים מוצרים או/ו זה במכרז

 פגומים או או/ו

 רבעון

התקנת היחידות 
 הדנטליות

התקנה היחידות 
שסופקו בתוך יום 

( ממועד 1)עסקים אחד 
 האספקה

אי  השלישי של מהאירוע החל
התקנת היחידות הדנטליות 

 במועד הקבוע
 רבעון
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 למכרז 2נספח ו'

 *** מעודכן*** 

 המוצעת על ידוהדנטלית  היחידהאישור המציע לגבי עמידת 
 השירותיםאיכות למכרז ומפרט הבחינת בדרישות 

 היחידה הדנטלית המוצעת ע"י המציע מקיימת את כל הדרישות המופיעות בטבלה שלהלן כפי שסומן על ידי:  

 במקום המתאים לגבי כל דרישה Xיש לסמן  
 

קיים/לא 
 קיים

 X יש לסמן 
במקום 
 המתאים

חובה 
(MUST/) 

רצוי 
(OPTIONAL) 

 מס"ד דרישה

 enable evaluation of the space Dental units shall require to (MUSTחובה ) 
.and optimal maneuver of the user 

 

1. 

 קיים 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 
 

 (MUSTחובה )

Each dental unit shall provide upper delivery of a minimum 
of four (4) instruments. 
 
Upper delivery (over the patient) unit is mandatory. 

 

2. 

 Workstation 3. 

 קיים 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

Dental unit should be resistant to chemicals and 
impact damages 

3.1  

 קיים 

 לא קיים 

The dental unit should  be fit for the purpose intended and 
include the follow: 
 

3 .2   

 קיים 
 לא קיים 

durable of made shall be assembly Cabinet  (MUSTחובה )
 -long to resistant surface the with material

chemical disinfectant of use term 

3.2.1   

 קיים 

 לא קיים 

 The dental unit shall be painted with a  (MUSTחובה )
surface coat that is impact and abrasion 
resistant, or with equivalent finish, and is fire 
retardant 

3.2.2.   

 קיים 
 לא קיים 

 The working tops shall be (MUSTחובה )
permanently sealed  

 

(a) 3.2.3.   

 קיים 
 לא קיים 

רצוי 
(OPTIONAL) 

preferably seamless, for protection 
from cleaning and disinfectant 

.solutions 
 

(b) 

 קיים 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

It must be easy at each to regulate the air 
and water when necessary 
 

3. .2.4    

 קיים 
 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

The filters and any other regularly 
serviceable items must be easily accessible 

3.2.5   

 רצוי  קיים
)OPTIONAL( 

There must be provision for mounting of 3.2.6   
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 לא קייםflat screen monitors (17 to 19 inches, 
weight up to 6 kg,) and associated cabling 
infrastructure. Including an appropriate 
place for the keyboard and mouse. 

 קיים 
 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

The operator module, dentist and assistant 
inclusive, must be able to operate the 
following facilities: 3-in-1 syringe, air rotor 
(with fiberoptic illumination), a high speed 
handpieces (with fiberoptic illumination), 
scaler ,HVE suction tube. 

3.2. 7   

 קיים 
 לא קיים 

 For each dental unit, there must be 1 pairs of (MUSTחובה )
quick connectors for compressed air and 
water. 

3.2.8   

 קיים 

 לא קיים

רצוי 
)Optional( 

Th ere  should be 2 USB outlets that are 
connected to a thin-client PC  and an internet 
outlet(RG 45) to be mounted/installed at each 
dental units especially for digital scanner 

32.9.   

suction system   Dry Centralized 
The School will provide the conduits (only) for the control cables; and will be responsible 
for laying down the cables where appropriate according to a specified template provided 
by the participant. 

4. 

 קיים 
 לא קיים 

חובה 
(MUST) 

 

All dental units must be supplied with suction, via 
connection to the dry suction system. A coarse filter 
for Dental unit 

4.1  

 קיים 

 לא קיים 

חובה 
(MUST) 

 

Suction hoses must be supplied with an integrated 
activation switch so that suction is automatically 
activated when the suction hose is lifted from the 
holder. 

4.2  

 קיים 
 לא קיים 

חובה 
(MUST) 

Suction hose fittings (both high- and low-volume 
suction hose) should be easily detached from suction 
hoses, easy to dismantle, clean and disinfect. 

4.3  

 קיים 

 לא קיים 

רצוי 
(OPTIONAL) 

 

Suction hose fittings should not contain void areas 
that are inaccessible to disinfection procedure. 

4.4  

 קיים 

 לא קיים 

חובה 
(MUST) 

 

Suction system components should be resistant to 
chemical disinfectant degradation following 
prolonged use. 

4.5  

 קיים 
 לא קיים 

חובה 
(MUST) 

 

Suction hose fittings should be able to withstand 
repeated processing through a washer Disinfector 
disinfector and subsequent steam sterilization at 135 
0C . 

4.6  

 קיים 

 לא קיים 

חובה 
(MUST) 

 

Suction hoses should be removable with quick 
connectors and the quick connectors should be 
robust and suitable for regular detachment/ 
reattachment. 

4.7  

 קיים 
 לא קיים 

חובה 
(MUST) 

 

The composition of all unit materials, components 
and tubing that is contacted by suction system 
disinfectant should not show adverse effects 

4.8  
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following long-term exposure to suction system 
disinfectant. 

Dental unit 5. 

 קיים 
 לא קיים

 The School will consider only if 20% units will be fixed but (MUSTחובה )
flexible (right/left) units 

 

8.1.  

 קיים 
 לא קיים

 at least 20% of the dental units must be capable of (MUSTחובה )
right- and left-hand function. 
 
An amlagm separator and a liquid separator should be 
installed in each unit 

 

8.2.  

Equipment for Dentist 6. 

 קיים 

 לא קיים 

 The "Dentist Element" of each dental unit must be (MUSTחובה )
able to hold a minimum 4  instruments with 
automatic selection: high-speed air rotor; low-speed  
air motor, scaler and 3-in-1 syringe and must be an 
upper delivery unit. 

6.1  

 קיים 

 לא קיים 

 All instruments in the Dentist Element must be (MUSTחובה )
operated by compressed air, and must be able to 
accommodate existing handpieces and motors 
currently in use (Kavo, NSK). 

6.2  

 קיים 
 לא קיים 

 Each dental unit must be supplied with a suction arm (MUSTחובה )
or holder with a tilt-up and -down suction hose 
holder. A movable Horizontally cuspidor 
 

6.3  

 קיים 

 לא קיים 

 All units must operate independently allowing (MUSTחובה )
maintenance to be carried out on one unit while all 
others can operate. 
 

6.4  

 קיים 
 לא קיים 

 The existing handpieces (brand: Kavo and NSK) (MUSTחובה )
currently in use will continue to be deployed in the 
dental clinics. Any attachment or adaptor required to 
operate these at the new workstation must be taken 
into consideration and must be supplied 

6.5  

 Dental light and Operator stool 7 

 קיים 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

Clinical dental lighting should be provided at each 
dental unit. The light must be LED and comply with 
local Israeli requirements for electrical safety 

7.1  

 קיים 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

The dental light should be mounted to the 
bench and satisfy all features below. 
 
Bright white LEDs, 40 ,000 hour-rated 

 
Light temperature  5000K 
 

(a) 
 

7.2  

 קיים 

 לא קיים 

רצוי 
(OPTIONAL) 

Light intensity is adjustable  (b) 



 

______________________________________________________________________________________ 
 14מתוך  14עמוד 

      _________________________ 
                                                                                                               ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

 קיים 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

Standard operator stool, designed for students 
should be provided and included. 

7.3  

Thin Client PCs and monitors 
The School will provide a thin-client PC (with a Gigibit Ethernet port, Freshboot 
Technology, Windows 10 operating system or later, USB Keyboard and    Mouse 

8 

 קיים 
 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

רצוי 
(OPTIONAL) 

LCD Flat Panel Monitors at least 17" wide with 
selectable inputs, for each dental unit for viewing 
digital radiographs/scanned teeth etc. will be 
provided by the suppliers. 

8.1  

 קיים 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

The supplier will be responsible to mount the 
monitors. 

8.2  

 קיים 
 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

Monitors should be adjustable for height and 
angulation for optimum viewing by individual user. 

8.3  
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